
江苏省第二类医疗器械/体外诊断试剂注册

技术审评报告

产品名称 一次性使用引流管

注册人名称 江苏华铭工贸有限公司

 拟上市注册申请
□优先

□应急

□许可事项变更注册申请

（有源/无源）

□产品名称变化

□型号、规格变化

□结构及组成变化

□适用范围变化

□产品技术要求变化

□注册证中“其他内容”变化

□其他变化

□许可事项变更注册申请

（体外诊断试剂）

□产品名称变化

□包装规格变化

□产品储存条件及有效期变化

□适用仪器变化

□阳性判断值或参考区间变化

□产品技术要求、说明书变化

□适用的样本类型变化

□适用人群变化

□临床适应症变化

□其他可能改变产品安全有效性的变化

注册形式

□延续注册申请

结构特征 □有源  无源 □体外诊断试剂

技术审查内容

产品概述

规格型号/包装规

格

见规格/型号附件

主要组成成分 一次性使用引流管由引流管外管、引流管内管、连接头、药座连接管、尾座、过滤

器（适用于多腔道引流管）、连接管（选配件）组成。该产品以无菌状态提供，经

环氧乙烷灭菌。一次性使用。

适用范围/预期用

途

用于将患者积液、渗出液向体外引流。

产品储存条件及有

效期

/

分类编码 14-06

注册人住所 泗洪县经济开发区五里江路与昆仑山路交叉口

生产地址 宿迁市泗洪县经济开发区五里江路与昆仑山路交叉口

同类产品及该产品既往注册情况

该产品为拟上市注册，同类产品：广东先来医疗器械有限公司，粤械注准 20162660420，一次性使用多功



能引流管。

有关产品安全性、有效性主要评价内容

（一）原理：通过负压器连接,用于外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。

（二）生物学评价：产品与损伤表面接触，按照 GB/T16886.1-2011进行了生物学评价，符合生物学评价

的要求。

（三）灭菌工艺：

1、该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。

2、该产品采用环氧乙烷灭菌，灭菌工艺经确认和验证，灭菌过程对产品性能不产生影响，灭菌后能达到

无菌要求。

（四）临床评价：该产品依照《医疗器械临床评价技术指导原则》，与同品种器械在适用范围、技术特征、

生物学特性等方面相似或一致。通过搜集同类产品的临床数据，证明该类产品在临床使用中的安全有效。

（五）体考情况：通过核查/整改后通过核查。生产地址等产品信息与注册资料一致。规格型号以审评报

告为准。

综上所述，该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。

企业提供的证据

检验机构名称：江苏省医疗器械检验所，报告编号：2023QW0001、2023QW0002，谱尼测试集团有限公司，

NO.GSLAXY2311685L5，结论合格。

存在问题及主要补正意见

见补正通知书

企业针对“存在问题及主要补正意见”提供的证据或修改的内容

申请表、概述、产品描述、适用范围和禁忌证、申报产品上市历史、产品风险管理资料、医疗器械安全和

性能基本原则清单、产品技术要求、产品检验报告、化学和物理性能研究、生物学特性研究、生物源材料

的安全性研究、清洁、消毒、灭菌研究、证明产品安全性、有效性的其他研究资料、非临床文献、稳定性

研究、临床评价资料要求、产品说明书、标签样稿已完成补正。

本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查，产品注册申报资料：

 符合技术审评要求，建议准予注册。

□申请资料不符合技术审评要求，建议不予行政许可。

□同意企业申请，建议准予撤回。

□其他。

体系核查内容

检查依据  医疗器械注册质量管理体系核查指南

 医疗器械生产质量管理规范

 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械

□医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械

□医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂

□医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿

□参照医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械

□医疗器械生产质量管理规范附录独立软件

□其他（专项方案等）

检查结论 □通过核查

□未通过核查，建议不予注册

 整改后通过核查

□整改后未通过核查，建议不予注册




